
メーカー・販売元 デンツプライシロナ株式会社 ノーベル・バイオケア・
ジャパン株式会社

ストローマン・ジャパ
ン株式会社

株式会社OSSTEM 
JAPAN

ジンマー・バイオメッ
ト・デンタル合同会社

松風バイオフィックス
株式会社

株式会社カイマン
デンタル

インプラントシステム名 Astra Techイ ン プ ラ
ントシステム

Xive® インプラントシ
ステム

Ankylos® インプラン
トシステム

TiUltra™ インプラン
ト
①ノーベルテーパードCC　
② ノ ー ベ ル ア ク テ ィ ブ　
③ノーベルパラレルCC

Straumann® BLX ET インプラントシス
テム

T3 DCD インプラン
トシステム

バイオフィックスイ
ンプラント

バイオホライズンズ
インプラントシステ
ム
①テーパードショート（マ
ウントフリー）
②テーパードプラス（マウ
ントフリー）

承認番号 22800BZX00381000 21600BZY00356000 20800BZY00233000
①22400BZX00512000、
②22200BZX00844000、
②22400BZX00503000、
③22800BZX00155000 

30200BZX00243000 22400BZI00006000 22600BZX00290000 22700BZX00175000 ①23000BZX00277000、
②22700BZX00017000

インプラント形状

インプラント体の材質 純チタン 純チタン 純チタン 純チタン Roxolid® 純チタン 純チタン 純チタン（グレード4） チタン合金（Ti-6 AI-4V 
ELI）

ボディ形状 ストレート テーパード形状 テーパード形状 ①②テーパード　
③ストレート フルテーパード 螺旋状のテーパード

ボディデザイン
テ ー パ ー ド/ス ト レ ー
ト/ショート

ストレート（Φ3.0を除
くサイズのマイクロス
レッド部は1.5°のモー
ステーパー）

ストレートテーパード

ネックデザイン/スレッドの
有無 マイクロスレッド ブラスト ブラスト

①③ストレート/スレッ
ド 有　 ② バ ッ ク テ ー
パード/スレッド有

皮質骨へのストレスを
回避する細いネックデ
ザイン

オープンスレッドデザ
イン/コルクスクリュー
スレッド

ハイブリッド表面性状
のカラー部

プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ス
イッチング/スレッド有

（マイクロスレッド）

プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ス
イッチング/スレッド有

コネクション形状 インターナルテーパー
コネクション

インターナルヘックス
コネクション

インターナルテーパー
コネクション コニカルコネクション TorcFit コネクション イ ン タ ー ナ ル コ ネ ク

ション
イ ン タ ー ナ ル/エ ク ス
ターナルコネクション

コ ニ カ ル シ ー ル（イ ン
ターナルテーパー）嵌合

コニカル/バットジョイ
ント

スレッドパターン
（フラット/ラウンド） ラウンド フラット フラット

①シングルスレッド/フ
ラット　②③ダブルス
レッド/フラット

先端から徐々に厚みを
増していく三次元的ス
レッドデザイン

コルクスクリュー
スレッド

安定した初期固定の獲
得を目指したボディ/ス
レッドデザイン

高低差のある2条スレッ
ド

リバースバットレスス
レッド

先端部の形状 フラット ラウンド ラウンド ①ラウンド　
②③フラット

両刃の優れたカッティ
ング性能

Cutting Edg に よ り
シャープなスレッドを
もつ

ラウンド/フラット
ルートフォーム形状
スパイラルタッピング
フルート

ラウンドエッジ

表面性状

表面性状　商標名 オッセオスピード® フリアデント® プラス フリアデント® プラス TiUltra™ SLActive®
SA（Sand blasted with 
a l u m i n a  a n d  a c i d 
etched） Surface

オ ッ セ オ タ イ ト、T3/
T3 DCDハ イ ブ リ ッ ド
サーフェイス

－ Laser-Lok®（レ ー ザ ー
ロック）

表面処理 ブラスト&フッ化処理 ブラスト&高温酸エッ
チング

ブラスト&高温酸エッ
チング 陽極酸化 サ ン ド ブ ラ ス ト&酸

エッチング

微 粒 子（Alumina）の ブ
ラスト&酸腐食（塩酸、
硫酸）エッチング

ダブル酸処理&ブラス
ト処理&DCD処理 ブラスト & 酸処理 レーザーアブレーショ

ン&酸処理

表面粗さSa値
（µm）

カラー部
1.4µm

0.5µm 0.5µm 0.5µm以下
1.75µm 2.5～3.0µ m（Ra 値）

0.5µm
約2µm（Ra値）

－

移行部～
先端部 0.5～1µm 0.5～1µm 0.9～1.4µm 1.4µm －

その他 － － －

超親水性と高い表面エネル
ギーを保つプロテクティブ
レイヤーは、インプラント
表面を大気暴露から保護し、
患者口腔内に埋入される瞬
間まで、ドライストレージ
下でも製造時の状態を保ち
ます。

SLActive® サーフェイ
スによりBLXインプラ
ントは超親水性を有し、
治癒期間の短縮が期待
できます。

ET Ⅳ SA はET Ⅲ SA 
よ り 初 期 固 定 能 力 が
アップされたサイナス
およびSoftBoneに最適
化されたインプラント
体

ダブル酸処理、ブラス
ト処理された表面にナ
ノサイズのHA結晶を溶
着させたDCD 処理によ
り、さらに微細で複雑
な表面を実現しました。

－

特許技術を持つLaser-
Lok®は、物理的付着に
よりインプラント周囲
が封鎖され、歯槽骨頂
や歯肉の吸収を抑える
効果を可能にします。

製造メーカー デンツプライシロナ(Germany)（Sweden） ノーベル・バイオケア
（Swiss）

ストローマン
（Swiss）

ハイオッセン
（U.S.A.）

バイオメット スリーアイ
（U.S.A.）

松風
（Japan）

バイオホライズンズ
インプラントシステム

（U.S.A.）

（左から）①ノーベルテーパード CC　②ノーベルアクティブ
　　　　③ノーベルパラレル CC

20 µm

10 µm

10 µm
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表面を大気暴露から保護し、
患者口腔内に埋入される瞬
間まで、ドライストレージ
下でも製造時の状態を保ち
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SLActive® サーフェイ
スによりBLXインプラ
ントは超親水性を有し、
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インプラント治療が安心・安全であるためには、医療事故を起こ
さないことが重要である。本書では、「検査・診断」「治療計画の立
案」「インプラント埋入手術」「メインテナンス」などの各治療工程
のなかで起こり得る “ヒヤリ・ハット”や“あるある”事例を抜き出
し、それに対する予防策や解決策のほか、さまざまな疑問に対す
る回答をまとめた。これからインプラント治療を始めようとする
先生からベテランの先生まで必携の一冊。

誰しもが経験したことのある失敗や、
ヒヤリとした事例への
予防策＆解決策を解説した力作!!

一般社団法人日本インプラント臨床研究会　編
編集委員　田中譲治／井汲憲治／岩野義弘／塩田 真／若井広明／水口稔之／熱田 亙／芦澤　仁

インプラントの

“ヒヤリ・ハット”
“あるある”
これを知らずして治療するべからず！

特別企画

最新インプラント
形状＆表面性状一覧

大ポスター付き
付　録
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❶

麻痺事例❷

麻痺事例❹

麻痺事例❶

❸

❺

❹

《事例》上顎臼歯部フラップ
形成時や口蓋からの軟組織
採取時に大口蓋動脈を損傷

《症状》当該部より出血
《予防策》口蓋側歯頚部か
ら離れた切開にする。血管
の走行に平行に切開する

《事例》上顎結節の外後方
に『翼突筋静脈叢』が位置
しており、上顎結節へのイ
ンプラント埋入時に損傷

《症状》当該部より出血
《予防策》上顎結節後方へ
のドリリング時に貫通しな
いように注意する

《事例》サイナスリフト時に『後
上歯槽動脈』を損傷

《症状》当該部より出血
《予防策》CT 画像にて頬側骨
内面にＣ状もしくはＯ状の骨欠
損像を確認して、それを避ける

《事例》インプラント手術時に舌側へドリルが穿孔すると『舌
下動脈』『オトガイ下動脈』を巻き込み出血

《症状》口底部・頚部に血腫を形成し、窒息のおそれ
《予防策》特に 3 番から 5 番の間では、「舌側骨内側がえぐ
れている」（顎下腺窩）ためドリリング時の穿孔に注意

《対応策》止血方法⑥の口底部の圧迫止血をすぐに行い、
119 番に通報する。救急
車到着前に止血が困難な
場合は窒息を避けるため、
クイックトラック（スミ
スメディカル・ジャパン）
で輪状甲状靭帯を穿刺し
て軌道を確保する

《事例》切開時に『舌神経』
を損傷

《症状》舌半分の前方が麻痺
し、舌前 2/3 の触覚と味覚
が失われる

《予防策》舌神経は７部相当
部から舌側へ向うが、臼後
隆起８部付近で歯槽頂付近
を走行する場合があるので
それを避ける

《事例》切開や減張切開などで『オトガイ神経』を損傷
《症状》下唇・オトガイ部付近が麻痺
《予防策》神経の周囲５ mm 程度は切開を避ける。下歯槽
神経の出口であるオトガイ孔は通常 5 番根尖付近に開口
しているので注意

《事例》インプラント窩形成時に下顎
舌側 2 番付近の『舌側孔』下顎骨内
に入った『舌動脈』を損傷

《症状》骨外へパーフォレーションを
していないにもかかわらず、急に口
底の腫脹が起こるので術者は何が起
こったか理解できない状態となる

《予防策》術前の CBCT の 3D 立体
像で舌側孔の位置を確認し、長いイ
ンプラントを避ける

❷

麻痺事例❺

《事例》ドリリング時などに『下顎管前方ループ（アンテ
リアループ）』を損傷

《症状》下唇および下唇付近が麻痺
《予防策》下顎管はオトガイ孔に開口する前に一度前方に
ループし、それは 5mm 以上になる場合もあるため、4 
番相当部へのドリリングにも注意を要する

麻痺事例❸

《事例》臼歯部遠心
の縫合時に『舌神
経』を取り込み絞
扼障害

《症状》舌半分の前
方が麻痺し、舌前
2/3 の触覚と味覚
が失われる

《予防策》縫合時に
舌側に深く針を刺
入しない

《事例》上顎前歯部の減張
切開時に深くメスを入れ

『眼窩下神経』を損傷
《症状》上唇が麻痺
《予防策》減張切開では、
骨膜のみを薄く切開し、
それを鈍的に伸ばす方法
が有効

◆画像は、Louie Al-Faraje ( 著 ), 坪井陽一（監訳）, 高橋恭久 , 中居伸行 ( 翻訳統括 ). アナトミー . インプラントのための外科術式と画像診断 . 東京 : クインテッセンス出版 ,2016; 16, 25, 38, 140, 179, 218, 219. ページより引用・改変。
また、画像内に数字のあるものは、❶「クイックトラック緊急用輪状甲状膜穿刺キット」（画像提供：スミスメディカル・ジャパン）、❷「サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット（ニューニット型）」（画像提供：ジョンソン・エンド・ジョンソン）、
❸「ボーンワックス」（画像提供：東京エム・アイ商会）、❹「止血鉗子ケリー直 1」（画像提供：ヒューフレディ・ジャパン）より提供を受けた。

◆

❶❶

⑥口底部の圧迫止血 ⑦119番通報④止血鉗子

③止血剤①圧迫止血

⑤縫合

②凝固

❹

❸

止
血
方
法

麻痺への対応 ③大学病院紹介②ステロイド①ビタミン剤

❷

◆

◆

◆

◆ ◆

◆

◆

★ 監修：東京歯科大学水道橋病院病院長 口腔病態外科学講座教授　片倉 朗

★

支台歯部分の

シリコーン

印象材が

固まらない!!

術中に

血圧が上がって

しまった!!

ドライバーが

すべって

外せない!?
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支店・営業所

●貴院名

஫จ͠·͢ɻ࡭

き り と り 線

モリタ商品コード：208040816

●ご指定歯科商店

※ご記入いただいた個人情報は、弊社の新刊案内、講演会等の案内に利用させていただきます。
※ご指定歯科商店がない場合は送料をいただき、代金引換宅配便でお送り致します。

インϓϥンτのʠώϠϦɾϋοτʡʠ͋Δ͋Δʡ
͜ΕΛ஌Βͣͯ͢͠ྍ࣏Δ΂͔Βͣʂ
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σンπプライγϩナࣜגձࣾ
ϊʔベϧ・όイΦέΞ・δϟύンࣜגձࣾ
ストϩʔϚン・δϟύンࣜגձࣾ
/"ձࣾ0445&. +"1ࣜג
δンϚʔ・όイΦメット・σンλϧ߹ಉձࣾ
দ෩όイΦϑΟッΫスࣜגձࣾ
ձࣾΧイϚンσンλϧࣜג

���
���
���
���

インプラント治療の݈߁ௐ査ථ
インプラントのྉۚੵݟ書
インプラント手術のಉҙ書
手術ޙの஫ҙ事 ʢ߲ऀױઆ໌ʣ
インプラントとैདྷิ௲ํ๏のൺֱ
લࣃ෦の੾։σβイン
ӓࣃ෦の੾։σβイン
-FLIPMN ˍ ;BSCの࣭ࠎの෼ྨ
.JTDI の࣭ࠎʗີࠎ౓の෼ྨ
తมભ࢙ྉˍメンϒϨンのྺࡐరิࠎ
インプラント手術の回਺による෼ྨ
インプラントのߏ଄
ఱવࣃとインプラントのҧい
生ମ৘ใϞχλʔのํݟ
&JDIOFS の෼ྨ
֯ࡾ߹஍のᄐٶ
4BMBNBのؒࣃೕ಄༷૊৫のܗ੒Մೳڑ཭
5BSOPXのインプラントؒڑ཭
-B[[BSB のプラットϑΥʔϜスイッνンάɹ
インプラントपғ࣬ױのリスΫΞηスメントɿ*%3"
ΞンΪϡϨʔテッυスΫリϡʔ
インプラント手術で࢖༻するࡐ、ثػྉνΣッΫද
インプラント治療の঺հ・রձঢ়
インプラント手術にࡍしͯࣃՊ医Ӄ಺でڞ༗す΂き৘ใ

ิ௲あるあるɹηメントݻఆとスΫリϡʔݻఆどͬͪがよいの  
ิ௲あるあるɹスΫリϡʔが؇Μできた� 
ิ௲ヒヤリ・ハットɹυライόʔをߢޱ಺にམとしそうになͬた��
ิ௲あるあるɹυライόʔがす΂ͬͯスΫリϡʔが֎ͤない� 
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Χ΢ンηリンάあるあるɹインプラントは一生อূできる 
Χ΢ンηリンάあるあるɹインプラントを入れると .3* がࡱӨできない 
Χ΢ンηリンάあるあるɹインプラント治療を計画したらٵࠎऩ཈੍ༀを
෰༻しͯいた��

解๤ヒヤリ・ハットɹԼֺ�෦ઉଆの$5画૾解ੳに஫ҙ��
解๤ヒヤリ・ハットɹ্ֺ੾։でࢥΘ͵出݂� 

Ψイυあるあるɹͤͬか͘ӓࣃ෦のΨイυをͬ࡞たのにυリϧが͑࢖ない��
画૾診断ヒヤリ・ハットɹύϊラϚΤッΫスઢではे෼なྔࠎとࢥΘれたが、
$5画૾ではスΧスΧͩͬた��

術લ४උあるあるɹϫンαイζ্のインプラントମがない��
術લ४උあるあるɹ術લのإ໘ফಟでऀױさΜのഽがあれͯしまう
術લ४උヒヤリ・ハットɹݸ�しかないث۩を術தにམとしͯしまͬた��

埋入あるあるɹ手術த、ണ཭がうま͘いかͣࣃ೑หが੾れͯしまͬた��
埋入あるあるɹ埋入࣌インプラントがスλッΫしͯしまい、
入れる΋֎す΋できな͘なͬた��
埋入ヒヤリ・ハットɹ;ͩΜはਖ਼ৗൣғ಺の݂ѹなのに術தに্がͬͯしまͬた��

ೋ࣍手術あるあるɹΦッηΦインテάϨʔγϣンしないことがあるの� 
ೋ࣍手術あるあるɹインプラントによͬͯヒʔリンάΞόットメントのछྨがҧう� 
ೋ࣍手術あるあるɹೋ࣍手術でϨʔβʔͬͯ͑࢖るの �
ೋ࣍手術あるあるɹೋ࣍手術࣌ΧόʔスΫリϡʔのද໘にࠎがのͬͯいる��

ҹ৅࠾得あるあるɹҹ৅༻トϨʔが֎れない� 
ҹ৅࠾得あるあるɹҹ৅ίʔϐンάがྡࣃࡏにͿͭかͬͯしまう��
ҹ৅࠾得あるあるɹࢧ୆ࣃ෦෼のγリίʔンҹ৅ࡐがݻまらない��
ҹ৅࠾得あるあるɹ̍本のҹ৅࠾得なのにߢޱ಺スΩϟナʔで
うま͘スΩϟンできない��

$POUFOUT

メインテナンスあるあるɹメインテナンスに͓いͯ
༨৒ηメントがೝめられた��
メインテナンスあるあるɹऀױさΜがし͹ら͘དྷӃされない��
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